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【結果概要】 

1. 参加施設の使用抗体 
a) 抗 TTF-1 抗体（n=223） 
ロシュ / ベンタナ 8G7G3/1 アジレント / ダコ 8G7G3/1 
ロシュ / ベンタナ SP141 アジレント / ダコ SP141 
ロシュ / ベンタナ SPT24 アジレント / ダコ SPT24 
ニチレイ 8G7G3/1 ライカ 8G7G3/1 
ニチレイ SPT24 ライカ SPT24 
matsunami カクテル abcam EPR5955(2) 
クローン 8G7G3/1 は 112 施設 ( 50.2% )、SP141 は 36 施設 ( 16.1% )、SPT24 は 71 施

設 ( 31.8% )でした。その他、EPR5955(2)が 1 施設とカクテル抗体が 3 施設で使用されて

いました。この 4 施設 ( 1.8% )は、EPR5955(2)の 1 施設とカクテル抗体の 1 施設をダコ社

クローン 8G7G3/1、カクテル抗体の 2 施設をライカ社クローン SPT24 で評価しました。 
 

b) 抗 p40 抗体（n=219） 
ニチレイ BC28 
ニチレイ ポリクローナル 

ロシュ / ベンタナ BC28 

MMP  11F12.1 

abcam, BCM, DBS, MMP BC28 
abcam, BCM, CBC, CFA, DBS, MMP ポリクローナル 
matsunami カクテル 
クローン BC28 は 116 施設 (53.0% )、ポリクローナル抗体は 96 施設 ( 43.8% )でした。 

その他７施設( 3.2% )ではクローン 11F12.1 が 1 施設、カクテル抗体が 6 施設で使用されて

いました。この７施設 ( 3.2% )は、ニチレイ社クローン BC28 で評価しました。 
 
c) 抗 ALK 抗体（n=104） 
ニチレイ 5A4 abcam 5A4 
ロシュ / ベンタナ D5F3 Thermo Fisher 5A4 
ライカ 5A4 Novocastra 5A4 

CST D5F3 
クローン 5A4 は 74 施設 ( 71.2% )、D5F3 は 29 施設 ( 27.9% )でした。 
抗体情報について未解答だった 1 施設 ( 0.9% )は、ニチレイ社クローン 5A4 で評価しま

した。  
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2. 各判定結果および総合評価 
a) TTF-1 抗体について ※参加数の少ない抗体については集計に反映しておりません。 

クローン：8G7G3/1 の染色評価および判定評価分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
クローン：SP141 の染色評価および判定評価分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

クローン：SPT24 の染色評価および判定評価分布 
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総合評価の染色評価および判定評価分布 
 ※参加数の少ない抗体については集計に反映しておりません。 
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b) 抗 p40 抗体について ※参加数の少ない抗体については集計に反映しておりません。 
モノクローナル：BC28 の染色評価および判定評価分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ポリクローナルの染色評価および判定評価分布 
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総合評価の染色評価および判定評価分布 
 ※参加数の少ない抗体については集計に反映しておりません。 
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c) ALK 抗体について ※参加数の少ない抗体については集計に反映しておりません。 
ALK（ 5A4 ）の染色評価および判定評価分布 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALK（ D5S3 ）の染色評価および判定評価分布 
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総合評価の染色評価および判定評価分布 
 ※参加数の少ない抗体については集計に反映しておりません。 
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